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1. 连接 KC9532 

KC9532 的远程升级目前仅支持通过 USB 口升级，在升级前请

确保已连接好 KC9532 的 USB Type-C 口。 
然后请运行软件“升级工具/update.exe”，此软件为免安装直接运

行方式。 
软件启动后会自动搜寻 KC9532，并显示连接的 COM 口，如

下图所示： 
 

 
 

图 1-1 连接设备 
 

如果在连接 USB Type-C 口之前已经打开了此软件，那么需要主

动点击“scan”按钮使其查找设备。 
目前该软件还不支持多个设备同时升级，若要升级多个设备请依

次连接并升级。 

2. 载入升级文件 

KC9532 的升级文件为 “9532.kc”，点击“load”按钮载入该文

件，当文件格式正确时，会显示该更新文件的版本号，如下图所示： 



 
图 2-1 识别升级文件 

3. 开始升级 

点击“update”便可开始自动升级，升级过程中其它按键均无法

操作，请耐心等待升级完成，如下图所示： 
 

 
图 3-1 升级设备 

 
图 3-2 升级成功 

 
需要注意的是：升级过程中，请确保电源连接的稳定，否则会导致设

备固件损坏。 


